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声明

Statement

1. 检测报告无本实验室检验检测专用章无效。

The test report is invalid without the official seal of the laboratory.

2. 未经本公司书面许可，不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

This test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.

3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signature of the compiler, the checker and the approver

4. 检测报告涂改无效。

The test report is invalid if altered.

5. 本检测报告以中文为准，英文文本（如有）仅为译文，两者发生冲突时，应以中文文本为准。

The test report has been drafted in Chinese and translated into English (if applicable) for convenience only. In the event of discrepancy, the 

Chinese version shall prevail.

符号表/Legend

NA 样品未测试该参数/The sample was not analysed for this analyte

↑ 提高检出限/Detection limit raised

↓ 降低检出限/Detection limit lowered

ND 未检出/Not Detected
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检测报告

19-05617.001

SXGW-1

水样

-

2019/06/13

19-05617.002

SXGW-1P

水样

-

2019/06/13

19-05617.003

SXGW-2

水样

-

2019/06/13

19-05617.004

SXGW-3

水样

-

2019/06/13

实验室编号

样品名称

样品性状

样品描述

收样日期

实验室编号

样品名称

样品性状

样品描述

收样日期

分析指标 单位 检出限方法

pH GB/T 6920 - - - - - -

氨氮 HJ 536 mg/L 0.004 - - - -

溶解性总固体 SEPA 2002 mg/L 5 - - - -

挥发酚（苯酚计） HJ 503 mg/L 0.00030 - - - -

总硬度 （CaCO₃计） GB 7477 mg/L 5 - - - -

总氰化物 HJ 484 mg/L 0.004 - - - -

高锰酸盐指数 GB/T 11892 mg O₂/L 0.5 - - - -

六价铬 GB/T 7467 mg/L 0.004 - - - -

砷 HJ 700 μg/L 0.12 - - - -

镉 HJ 700 μg/L 0.05 - - - -

铜 HJ 700 μg/L 0.08 - - - -

锰 HJ 700 μg/L 0.12 - - - -

镍 HJ 700 μg/L 0.06 - - - -

铅 HJ 700 μg/L 0.09 - - - -

钙 USEPA 200.7 mg/L 0.01 - - - -

铁 USEPA 200.7 mg/L 0.01 - - - -

钾 USEPA 200.7 mg/L 0.1 - - - -

镁 USEPA 200.7 mg/L 0.02 - - - -

钠 USEPA 200.7 mg/L 0.1 - - - -

汞 USEPA 7473 μg/L 0.1 - - - -

氯化物 HJ 84 mg/L 0.007 - - - -

氟化物 HJ 84 mg/L 0.006 - - - -

亚硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 - - - -

硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 - - - -

硫酸盐 HJ 84 mg/L 0.018 - - - -

挥发性有机物     

替代物     

甲苯-d8 USEPA 8260D % - - - - -

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - - - - -

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - - - - -

丙酮 USEPA 8260D μg/L 20 - - - -

单环芳烃     

苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

乙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

间&对-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

苯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

邻-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

异丙基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

正-丙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

叔丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,4-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

仲丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

对-异丙基甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

正-丁苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

熏蒸剂     

2,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

顺-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

pH GB/T 6920 - - 6.7 6.7 6.5 6.6

氨氮 HJ 536 mg/L 0.004 1.30 1.46 1.14 1.08

溶解性总固体 SEPA 2002 mg/L 5 966 931 1.72 X 10³ 1.82 X 10³

挥发酚（苯酚计） HJ 503 mg/L 0.00030 ND ND ND ND

总硬度 （CaCO₃计） GB 7477 mg/L 5 692 692 1.00 X 10³ 1.06 X 10³

总氰化物 HJ 484 mg/L 0.004 ND ND ND ND

高锰酸盐指数 GB/T 11892 mg O₂/L 0.5 10.3 9.4 4.4 4.0

六价铬 GB/T 7467 mg/L 0.004 ND ND ND ND

砷 HJ 700 μg/L 0.12 3.85 4.00 0.60 0.60

镉 HJ 700 μg/L 0.05 ND ND ND ND

铜 HJ 700 μg/L 0.08 3.83 3.88 1.60 1.70

锰 HJ 700 μg/L 0.12 861 1.03 X 10³ 666 782

镍 HJ 700 μg/L 0.06 2.38 2.41 2.20 2.50

铅 HJ 700 μg/L 0.09 ND ND ND ND

钙 USEPA 200.7 mg/L 0.01 142 140 146 147

铁 USEPA 200.7 mg/L 0.01 0.02 ND ND ND

钾 USEPA 200.7 mg/L 0.1 5.8 6.1 5.7 5.7

镁 USEPA 200.7 mg/L 0.02 77.0 72.1 129 131

钠 USEPA 200.7 mg/L 0.1 66.1 63.0 120 122

汞 USEPA 7473 μg/L 0.1 ND ND ND ND

氯化物 HJ 84 mg/L 0.007 98.3 94.1 71.7 71.6

氟化物 HJ 84 mg/L 0.006 0.420 0.410 0.350 0.330

亚硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 ND(<0.160)↑ ND(<0.160)↑ ND(<0.160)↑ ND(<0.160)↑

硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 ND(<0.160)↑ 0.240 0.230 0.300

硫酸盐 HJ 84 mg/L 0.018 189 190 481 547

挥发性有机物        

替代物        

甲苯-d8 USEPA 8260D % - 96 88 93 96

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - 102 102 122 114

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - 101 95 93 92

丙酮 USEPA 8260D μg/L 20 ND ND ND ND

单环芳烃        

苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

乙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

间&对-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

苯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

异丙基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

正-丙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3,5-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

叔丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,4-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

仲丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

对-异丙基甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

正-丁苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

熏蒸剂        

2,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

顺-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND
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分析指标 单位 检出限方法

反-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二溴乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

卤代脂肪烃     

二氯二氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三氯氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 5 - - - -

反-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

顺-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,1-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

四氯化碳 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,2-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

四氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,1,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,2,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,3-三氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二溴-3-氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

六氯丁二烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

卤代芳烃     

氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

2-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

4-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,4-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,4-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,3-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三卤甲烷     

氯仿 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

萘     

萘 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

半挥发性有机物     

替代物     

2-氟苯酚 USEPA 8270E % - - - - -

苯酚-d6 USEPA 8270E % - - - - -

反-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二溴乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

卤代脂肪烃        

二氯二氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三氯氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 13.9 13.1 17.2 16.3

1,1-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 5 ND ND ND ND

反-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

顺-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,1-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

四氯化碳 USEPA 8260D μg/L 0.5 0.8 0.8 1.1 1.0

1,2-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,2-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

四氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,1,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,2,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,3-三氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二溴-3-氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

六氯丁二烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

卤代芳烃        

氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,4-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,4-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,3-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三卤甲烷        

氯仿 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

萘        

萘 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

半挥发性有机物        

替代物        

2-氟苯酚 USEPA 8270E % - 52 56 52 53

苯酚-d6 USEPA 8270E % - 53 52 53 59
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硝基苯-d5 USEPA 8270E % - - - - -

2-氟联苯 USEPA 8270E % - - - - -

2,4,6-三溴苯酚 USEPA 8270E % - - - - -

对-三联苯-d14 USEPA 8270E % - - - - -

苯酚类     

苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

3&4-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氯-3-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

2,6-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,3,4,6-四氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

2,4,6-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4,5-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

五氯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

多环芳烃类     

2-甲基萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-氯萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苊烯 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苊 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

芴 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

菲 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

芘 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

屈 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

7,12-二甲基苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苯并(b)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

苯并(k)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

苯并(a)芘 USEPA 8270E μg/L 0.01 - - - -

茚并(1,2,3-cd)芘 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

二苯并(a,h)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苯并(g,h,i)苝 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

酞酸酯类     

邻苯二甲酸二甲酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二乙酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二丁酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸丁苄酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

邻苯二甲酸二正辛酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

亚硝胺类     

N-亚硝基二甲胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基二正丙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

硝基苯-d5 USEPA 8270E % - 52 55 52 56

2-氟联苯 USEPA 8270E % - 53 58 53 53

2,4,6-三溴苯酚 USEPA 8270E % - 55 55 54 54

对-三联苯-d14 USEPA 8270E % - 55 56 58 59

苯酚类        

苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

3&4-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,4-二甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,4-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-氯-3-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

2,6-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,3,4,6-四氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

2,4,6-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,4,5-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,4-二硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

4-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

五氯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

多环芳烃类        

2-甲基萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-氯萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

苊烯 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

苊 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

芴 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

菲 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

芘 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

屈 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

7,12-二甲基苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

苯并(b)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND ND

苯并(k)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND ND

苯并(a)芘 USEPA 8270E μg/L 0.01 ND ND ND ND

茚并(1,2,3-cd)芘 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND ND

二苯并(a,h)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND ND

苯并(g,h,i)苝 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND ND

酞酸酯类        

邻苯二甲酸二甲酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻苯二甲酸二乙酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻苯二甲酸二丁酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻苯二甲酸丁苄酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

邻苯二甲酸二正辛酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

亚硝胺类        

N-亚硝基二甲胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

N-亚硝基二正丙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND
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N-亚硝基甲基乙胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

N-亚硝基二乙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基哌啶 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基吗啉 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

亚硝基二丁胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

美沙吡林 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

硝基芳烃及环酮类     

苯乙酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

异佛乐酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3-二硝基苯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

1-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,6-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

五氯硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

5-硝基-邻-甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

非那西汀 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氨基联苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

戊炔草胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

对二甲氨基偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

卤代醚类     

二(2-氯乙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

二(2-氯异丙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

二(2-氯乙氧基)甲烷 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-氯二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-溴二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

氯化烃     

六氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

五氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯丙烯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯环戊二烯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

五氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,2,4,5-四氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苯胺类和联苯胺类     

苯胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

邻甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氯苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

3-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

二苯并呋喃 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

咔唑 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

替代物     

甲苯-d8 USEPA 8260D % - - - - -

N-亚硝基甲基乙胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

N-亚硝基二乙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

N-亚硝基哌啶 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

N-亚硝基吗啉 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

亚硝基二丁胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

美沙吡林 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

硝基芳烃及环酮类        

苯乙酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

异佛乐酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3-二硝基苯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

1-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,6-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2,4-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3,5-三硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

五氯硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

5-硝基-邻-甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

非那西汀 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-氨基联苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

戊炔草胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

对二甲氨基偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

卤代醚类        

二(2-氯乙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

二(2-氯异丙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

二(2-氯乙氧基)甲烷 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

4-氯二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

4-溴二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

氯化烃        

六氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

五氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3,5-三氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

六氯丙烯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

六氯环戊二烯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

五氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,4,5-四氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

六氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

苯胺类和联苯胺类        

苯胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND ND

邻甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-氯苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

3-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

二苯并呋喃 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

咔唑 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND ND

替代物        

甲苯-d8 USEPA 8260D % - 96 88 93 96
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4-溴氟苯 USEPA 8260D % - - - - -

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - - - - -

乙酸乙酯 USEPA 8260D μg/L 5 - - - -

C₁₀-C₁₄ USEPA 8015C μg/L 50 - - - -

C₁₅-C₂₈ USEPA 8015C μg/L 100 - - - -

C₂₉-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 50 - - - -

C₁₀-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 200 - - - -

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - 102 102 102 114

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - 101 95 93 92

乙酸乙酯 USEPA 8260D μg/L 5 ND ND ND ND

C₁₀-C₁₄ USEPA 8015C μg/L 50 ND ND ND ND

C₁₅-C₂₈ USEPA 8015C μg/L 100 ND ND ND ND

C₂₉-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 50 ND ND ND ND

C₁₀-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 200 ND ND ND ND
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-

2019/06/13
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水样

-
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实验室编号

样品名称
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样品描述

收样日期

实验室编号

样品名称

样品性状

样品描述

收样日期

分析指标 单位 检出限方法

pH GB/T 6920 - - - - - -

氨氮 HJ 536 mg/L 0.004 - - - -

溶解性总固体 SEPA 2002 mg/L 5 - - - -

挥发酚（苯酚计） HJ 503 mg/L 0.00030 - - - -

总硬度 （CaCO₃计） GB 7477 mg/L 5 - - - -

总氰化物 HJ 484 mg/L 0.004 - - - -

高锰酸盐指数 GB/T 11892 mg O₂/L 0.5 - - - -

六价铬 GB/T 7467 mg/L 0.004 - - - -

砷 HJ 700 μg/L 0.12 - - - -

镉 HJ 700 μg/L 0.05 - - - -

铜 HJ 700 μg/L 0.08 - - - -

锰 HJ 700 μg/L 0.12 - - - -

镍 HJ 700 μg/L 0.06 - - - -

铅 HJ 700 μg/L 0.09 - - - -

钙 USEPA 200.7 mg/L 0.01 - - - -

铁 USEPA 200.7 mg/L 0.01 - - - -

钾 USEPA 200.7 mg/L 0.1 - - - -

镁 USEPA 200.7 mg/L 0.02 - - - -

钠 USEPA 200.7 mg/L 0.1 - - - -

汞 USEPA 7473 μg/L 0.1 - - - -

氯化物 HJ 84 mg/L 0.007 - - - -

氟化物 HJ 84 mg/L 0.006 - - - -

亚硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 - - - -

硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 - - - -

硫酸盐 HJ 84 mg/L 0.018 - - - -

挥发性有机物     

替代物     

甲苯-d8 USEPA 8260D % - - - - -

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - - - - -

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - - - - -

丙酮 USEPA 8260D μg/L 20 - - - -

单环芳烃     

苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

乙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

间&对-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

pH GB/T 6920 - - 6.6 6.7 7.0

氨氮 HJ 536 mg/L 0.004 1.15 0.493 0.030

溶解性总固体 SEPA 2002 mg/L 5 1.70 X 10³ 954 591

挥发酚（苯酚计） HJ 503 mg/L 0.00030 ND ND ND

总硬度 （CaCO₃计） GB 7477 mg/L 5 1.08 X 10³ 732 376

总氰化物 HJ 484 mg/L 0.004 ND ND ND

高锰酸盐指数 GB/T 11892 mg O₂/L 0.5 1.0 6.8 0.7

六价铬 GB/T 7467 mg/L 0.004 ND ND ND

砷 HJ 700 μg/L 0.12 0.60 3.80 1.90

镉 HJ 700 μg/L 0.05 0.10 0.10 ND

铜 HJ 700 μg/L 0.08 2.10 189 15.1

锰 HJ 700 μg/L 0.12 455 1.15 X 10³ 31.6

镍 HJ 700 μg/L 0.06 2.50 4.70 0.70

铅 HJ 700 μg/L 0.09 ND 0.10 ND

钙 USEPA 200.7 mg/L 0.01 145 86.0 82.4

铁 USEPA 200.7 mg/L 0.01 ND ND ND

钾 USEPA 200.7 mg/L 0.1 5.6 5.0 6.5

镁 USEPA 200.7 mg/L 0.02 127 76.1 26.8

钠 USEPA 200.7 mg/L 0.1 118 62.3 59.5

汞 USEPA 7473 μg/L 0.1 ND ND ND

氯化物 HJ 84 mg/L 0.007 72.3 86.4 63.6

氟化物 HJ 84 mg/L 0.006 0.340 0.420 0.560

亚硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 ND(<0.160)↑ ND(<0.160)↑ ND(<0.160)↑

硝酸盐 HJ 84 mg/L 0.016 0.260 0.250 35.2

硫酸盐 HJ 84 mg/L 0.018 462 216 86.5

挥发性有机物        

替代物        

甲苯-d8 USEPA 8260D % - 101 91 97 98

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - 124 108 119 109

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - 97 95 102 98

丙酮 USEPA 8260D μg/L 20 ND ND ND

单环芳烃        

苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

乙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

间&对-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND
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苯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

邻-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

异丙基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

正-丙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

叔丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,4-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

仲丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

对-异丙基甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

正-丁苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

熏蒸剂     

2,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

顺-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

反-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二溴乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

卤代脂肪烃     

二氯二氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三氯氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 5 - - - -

反-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

顺-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,1-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

四氯化碳 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,2-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

四氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,1,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,1,2,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,3-三氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2-二溴-3-氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

六氯丁二烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

卤代芳烃     

氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

2-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

4-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,3-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,4-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

苯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

邻-二甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

异丙基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

正-丙苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3,5-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

叔丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,4-三甲基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

仲丁基苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

对-异丙基甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

正-丁苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

熏蒸剂        

2,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

顺-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

反-1,3-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二溴乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

卤代脂肪烃        

二氯二氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三氯氟甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 18.3 ND ND ND

1,1-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 5 ND ND ND ND

反-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

顺-1,2-二氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,1-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1-二氯丙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

四氯化碳 USEPA 8260D μg/L 0.5 1.2 ND ND ND

1,2-二氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,2-三氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3-二氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

四氯乙烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,1,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,1,2,2-四氯乙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,3-三氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2-二溴-3-氯丙烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

六氯丁二烯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

卤代芳烃        

氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

2-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

4-氯甲苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,3-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,4-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND
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1,2-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,4-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

1,2,3-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三卤甲烷     

氯仿 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

溴二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

二溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

三溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

萘     

萘 USEPA 8260D μg/L 0.5 - - - -

半挥发性有机物     

替代物     

2-氟苯酚 USEPA 8270E % - - - - -

苯酚-d6 USEPA 8270E % - - - - -

硝基苯-d5 USEPA 8270E % - - - - -

2-氟联苯 USEPA 8270E % - - - - -

2,4,6-三溴苯酚 USEPA 8270E % - - - - -

对-三联苯-d14 USEPA 8270E % - - - - -

苯酚类     

苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

3&4-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氯-3-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

2,6-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,3,4,6-四氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

2,4,6-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4,5-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

五氯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

多环芳烃类     

2-甲基萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-氯萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苊烯 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苊 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

芴 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

菲 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

芘 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

屈 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

7,12-二甲基苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苯并(b)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

苯并(k)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

1,2-二氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,4-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

1,2,3-三氯苯 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三卤甲烷        

氯仿 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

溴二氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

二溴氯甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

三溴甲烷 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

萘        

萘 USEPA 8260D μg/L 0.5 ND ND ND ND

半挥发性有机物      

替代物      

2-氟苯酚 USEPA 8270E % - 55 55 58

苯酚-d6 USEPA 8270E % - 54 53 51

硝基苯-d5 USEPA 8270E % - 52 54 56

2-氟联苯 USEPA 8270E % - 57 52 53

2,4,6-三溴苯酚 USEPA 8270E % - 57 56 52

对-三联苯-d14 USEPA 8270E % - 59 58 54

苯酚类      

苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

3&4-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,4-二甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,4-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

4-氯-3-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

2,6-二氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,3,4,6-四氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

2,4,6-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,4,5-三氯苯酚 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,4-二硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

4-硝基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

五氯酚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

多环芳烃类      

2-甲基萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-氯萘 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

苊烯 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

苊 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

芴 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

菲 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

芘 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

屈 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

7,12-二甲基苯并(a)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

苯并(b)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND

苯并(k)荧蒽 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND



SHE19-05617 R0

第10页,共21页

检测报告

19-05617.005

SXGW-4

水样

-

2019/06/13

19-05617.006

SXGW-5

水样

-

2019/06/13

19-05617.007

CKGW

水样

-

2019/06/13

19-05617.008

TB-2

水样

-

2019/06/13

实验室编号

样品名称

样品性状

样品描述

收样日期

实验室编号

样品名称

样品性状

样品描述

收样日期

分析指标 单位 检出限方法

苯并(a)芘 USEPA 8270E μg/L 0.01 - - - -

茚并(1,2,3-cd)芘 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

二苯并(a,h)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 - - - -

苯并(g,h,i)苝 USEPA 8270E μg/L 0.05 - - - -

酞酸酯类     

邻苯二甲酸二甲酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二乙酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二丁酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸丁苄酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

邻苯二甲酸二正辛酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

亚硝胺类     

N-亚硝基二甲胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基二正丙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基甲基乙胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

N-亚硝基二乙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基哌啶 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

N-亚硝基吗啉 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

亚硝基二丁胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

美沙吡林 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

硝基芳烃及环酮类     

苯乙酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

异佛乐酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3-二硝基苯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

1-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,6-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2,4-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

五氯硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

5-硝基-邻-甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

非那西汀 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氨基联苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

戊炔草胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

对二甲氨基偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

卤代醚类     

二(2-氯乙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

二(2-氯异丙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

二(2-氯乙氧基)甲烷 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-氯二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

4-溴二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

氯化烃     

六氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

五氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,3,5-三氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯丙烯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯环戊二烯 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

苯并(a)芘 USEPA 8270E μg/L 0.01 ND ND ND

茚并(1,2,3-cd)芘 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND

二苯并(a,h)蒽 USEPA 8270E μg/L 0.2 ND ND ND

苯并(g,h,i)苝 USEPA 8270E μg/L 0.05 ND ND ND

酞酸酯类      

邻苯二甲酸二甲酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

邻苯二甲酸二乙酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

邻苯二甲酸二丁酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

邻苯二甲酸丁苄酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

邻苯二甲酸二正辛酯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

亚硝胺类      

N-亚硝基二甲胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

N-亚硝基二正丙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

N-亚硝基甲基乙胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

N-亚硝基二乙胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

N-亚硝基哌啶 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

N-亚硝基吗啉 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

亚硝基二丁胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

美沙吡林 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

硝基芳烃及环酮类      

苯乙酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

异佛乐酮 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

1,3-二硝基苯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

1-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-萘胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,6-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2,4-二硝基甲苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

1,3,5-三硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

五氯硝基苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

5-硝基-邻-甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

非那西汀 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

4-氨基联苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

戊炔草胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

对二甲氨基偶氮苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

卤代醚类      

二(2-氯乙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

二(2-氯异丙基)醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

二(2-氯乙氧基)甲烷 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

4-氯二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

4-溴二苯基醚 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

氯化烃      

六氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

五氯乙烷 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

1,3,5-三氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

六氯丙烯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

六氯环戊二烯 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND
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五氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

1,2,4,5-四氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

六氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

苯胺类和联苯胺类     

苯胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 - - - -

邻甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-氯苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

2-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

3-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

二苯并呋喃 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

4-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

咔唑 USEPA 8270E μg/L 0.5 - - - -

替代物     

甲苯-d8 USEPA 8260D % - - - - -

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - - - - -

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - - - - -

乙酸乙酯 USEPA 8260D μg/L 5 - - - -

C₁₀-C₁₄ USEPA 8015C μg/L 50 - - - -

C₁₅-C₂₈ USEPA 8015C μg/L 100 - - - -

C₂₉-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 50 - - - -

C₁₀-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 200 - - - -

五氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

1,2,4,5-四氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

六氯苯 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

苯胺类和联苯胺类      

苯胺 USEPA 8270E μg/L 2.5 ND ND ND

邻甲苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

4-氯苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

2-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

3-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

二苯并呋喃 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

4-硝基苯胺 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

咔唑 USEPA 8270E μg/L 0.5 ND ND ND

替代物      

甲苯-d8 USEPA 8260D % - 101 91 97

4-溴氟苯 USEPA 8260D % - 124 118 119

二溴一氟甲烷 USEPA 8260D % - 97 95 102

乙酸乙酯 USEPA 8260D μg/L 5 ND ND ND

C₁₀-C₁₄ USEPA 8015C μg/L 50 ND ND ND

C₁₅-C₂₈ USEPA 8015C μg/L 100 ND 199 ND

C₂₉-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 50 ND 116 ND

C₁₀-C₄₀ USEPA 8015C μg/L 200 ND 332 ND
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GB/T 6920-1986  水质  pH值的测定  玻璃电极法

HJ 536-2009  水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

SEPA 2002  《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002)

HJ 503-2009  水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

GB 7477-1987  水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

HJ 484-2009  水质 氰化物的测定 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

GB/T 11892-1989  水质  高锰酸盐指数的测定

GB/T 7467-1987  水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

HJ 700-2014  水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

USEPA 200.7-1994  电感耦合等离子体发射光谱法

USEPA 7473-2007  冷原子吸收分光光度法

HJ 84-2016  水质 阴离子的测定 离子色谱法

USEPA 8260D-2018  挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法

USEPA 8270E-2018  半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法

USEPA 8015C-2007  总石油类烃
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仪器信息

方法:GB/T 6920-1986

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

B717041171CHEM-1045Mettler S470-K多参数分析仪

B803289021chem-1109Mettler S470-K多参数分析仪

方法:HJ 536-2009

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

1348684ENV309DR2800便携式分光光度计

方法:HJ 503-2009

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

1348684ENV309DR2800便携式分光光度计

方法:GB 7477-1987

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

-CHEM-DDG-01825mL滴定管

方法:HJ 484-2009

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

1348684ENV309DR2800便携式分光光度计

方法:GB/T 11892-1989

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

-CHEM-DDG-01825mL滴定管

方法:GB/T 7467-1987

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

5A4O251002CHEM-535ThermoFisher Evolution 201紫外可见分光光度计

方法:USEPA 200.7-1994

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

EL03098080CHEM-041Vista-PRO电感耦合等离子体发射光谱仪

方法:USEPA 7473-2007

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

16041979CHEM-958Milestone DMA-80测汞仪

方法:HJ 84-2016

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

1945003011102CHEM-1094Metrohm 945离子色谱仪

方法:USEPA 8260D-2018

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

US15240014/CN15423234/US1541L452CHEM-937AQUATek100&Agilent7890B/5975A吹扫捕集气相色谱质谱仪

方法:USEPA 8270E-2018

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

CN18293008/US1824R018CHEM-1175Agilent 7890B/5977B气相色谱质谱仪

方法:USEPA 8260D-2018

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

US15240014/CN15423234/US1541L452CHEM-937AQUATek100&Agilent7890B/5975A吹扫捕集气相色谱质谱仪

方法:USEPA 8015C-2007

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号
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仪器信息

CN16223171CHEM-969Agilent 7890B气相色谱仪-氢火焰离子检测器

方法:USEPA 8015C-2007

仪器名称 型号 仪器编号 出厂序号

CN16223171CHEM-969Agilent 7890B气相色谱仪-氢火焰离子检测器



SHE19-05617 R0

第15页,共21页

质量控制报告

LB1920098 LB1920502

DUP DUP

SHE19-05617.001 SHE19-05643.001

LB1920894 LB1921067

DUP DUP

SHE19-05617.005 SHE19-05570.001

LB1921295 LB1921350

DUP MS MSD DUP

QCO19-01103.001 QCO19-01103.001 QCO19-01103.001 SHE19-51487.001

LB1921353 LB1921371

DUP DUP MS MSD

SHE19-05617.002 QCO19-01104.001 QCO19-01104.001 QCO19-01104.001

LB1921372 LB1921387

DUP MS MSD DUP

QCO19-01104.001 QCO19-01104.001 QCO19-01104.001 SHE19-05617.007

LB19214440 LB1921474

DUP DUP

SHE19-05617.001 SHE19-05617.007

LB1921638 LB1921646

DUP MS MSD DUP

QCO19-01112.001 QCO19-01112.001 QCO19-01112.001 SHE19-05617.001

LB1921958 LB1922339

DUP DUP MS MSD

SHE19-05617.001 QCI19-01346.001 QCI19-01346.001 QCI19-01346.001

MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

电感耦合等离子体发射光谱法     方法: USEPA 200.7-1994

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

钙 LB1921958 mg/L 0.01    

铁 LB1921958 mg/L 0.01    

钾 LB1921958 mg/L 0.1    

镁 LB1921958 mg/L 0.02    

钠 LB1921958 mg/L 0.1    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

钙 LB1921958 mg/L 0.01 ND 0% 100%

铁 LB1921958 mg/L 0.01 ND 1% 97%

钾 LB1921958 mg/L 0.1 ND 5% 86%

镁 LB1921958 mg/L 0.02 ND 1% 103%

钠 LB1921958 mg/L 0.1 ND 2% 88%

水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法     方法: HJ 700-2014

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

砷 LB1922339 μg/L 0.12      

镉 LB1922339 μg/L 0.05      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

砷 LB1922339 μg/L 0.12 ND 16% 101% 103% 0%

镉 LB1922339 μg/L 0.05 ND 0% 112% 108% 0%
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法     方法: HJ 700-2014 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

铜 LB1922339 μg/L 0.08      

锰 LB1922339 μg/L 0.12      

镍 LB1922339 μg/L 0.06      

铅 LB1922339 μg/L 0.09      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

铜 LB1922339 μg/L 0.08 ND 1% 107% 103% 0%

锰 LB1922339 μg/L 0.12 ND 1% 97% 90% 1%

镍 LB1922339 μg/L 0.06 ND 4% 92% 85% 0%

铅 LB1922339 μg/L 0.09 ND 0% 105% 100% 1%

《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002)     方法: SEPA 2002

检出限单位QC批号   分析指标 DUP %RD

溶解性总固体 LB1921387 mg/L 5  

DUP %RD

溶解性总固体 LB1921387 mg/L 5 2%

冷原子吸收分光光度法     方法: USEPA 7473-2007

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

汞 LB1921067 μg/L 0.1    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

汞 LB1921067 μg/L 0.1 ND 0% 101%

半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8270E-2018

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

2-氟苯酚 LB1921638 % -      

苯酚-d6 LB1921638 % -      

硝基苯-d5 LB1921638 % -      

2-氟联苯 LB1921638 % -      

2,4,6-三溴苯酚 LB1921638 % -      

对-三联苯-d14 LB1921638 % -      

苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2-氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

3&4-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2-硝基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2,4-二甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2,4-二氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

4-氯-3-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

2,6-二氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2,3,4,6-四氯苯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

2,4,6-三氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2,4,5-三氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5      

2,4-二硝基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

4-硝基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

五氯酚 LB1921638 μg/L 2.5      

2-甲基萘 LB1921638 μg/L 0.5      

2-氯萘 LB1921638 μg/L 0.5      

苊烯 LB1921638 μg/L 0.2      

苊 LB1921638 μg/L 0.2      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

2-氟苯酚 LB1921638 % - 53% 3% 55% 52% 0%

苯酚-d6 LB1921638 % - 53% 4% 53% 60% 4%

硝基苯-d5 LB1921638 % - 51% 4% 54% 60% 7%

2-氟联苯 LB1921638 % - 51% 0% 52% 55% 1%

2,4,6-三溴苯酚 LB1921638 % - 52% 1% 53% 60% 3%

对-三联苯-d14 LB1921638 % - 58% 1% 55% 60% 1%

苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 89% 84% 0%

2-氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 99% 81% 1%

2-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 85% NA NA

3&4-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 42% NA NA

2-硝基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 88% NA NA

2,4-二甲基苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 82% NA NA

2,4-二氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 96% NA NA

4-氯-3-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 89% 85% 1%

2,6-二氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 85% NA NA

2,3,4,6-四氯苯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 97% NA NA

2,4,6-三氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 86% NA NA

2,4,5-三氯苯酚 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 83% NA NA

2,4-二硝基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 95% NA NA

4-硝基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 86% 78% 0%

4,6-二硝基-2-甲基苯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 96% NA NA

五氯酚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 87% 80% 0%

2-甲基萘 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

2-氯萘 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 99% NA NA

苊烯 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 100% NA NA

苊 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 91% 87% 3%
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8270E-2018 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

芴 LB1921638 μg/L 0.2      

菲 LB1921638 μg/L 0.2      

蒽 LB1921638 μg/L 0.2      

荧蒽 LB1921638 μg/L 0.2      

芘 LB1921638 μg/L 0.2      

苯并(a)蒽 LB1921638 μg/L 0.2      

屈 LB1921638 μg/L 0.2      

7,12-二甲基苯并(a)蒽 LB1921638 μg/L 0.5      

苯并(b)荧蒽 LB1921638 μg/L 0.05      

苯并(k)荧蒽 LB1921638 μg/L 0.05      

苯并(a)芘 LB1921638 μg/L 0.01      

茚并(1,2,3-cd)芘 LB1921638 μg/L 0.05      

二苯并(a,h)蒽 LB1921638 μg/L 0.2      

苯并(g,h,i)苝 LB1921638 μg/L 0.05      

邻苯二甲酸二甲酯 LB1921638 μg/L 0.5      

邻苯二甲酸二乙酯 LB1921638 μg/L 0.5      

邻苯二甲酸二丁酯 LB1921638 μg/L 0.5      

邻苯二甲酸丁苄酯 LB1921638 μg/L 0.5      

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 LB1921638 μg/L 2.5      

邻苯二甲酸二正辛酯 LB1921638 μg/L 0.5      

N-亚硝基二甲胺 LB1921638 μg/L 0.5      

N-亚硝基二正丙胺 LB1921638 μg/L 0.5      

N-亚硝基甲基乙胺 LB1921638 μg/L 2.5      

N-亚硝基二乙胺 LB1921638 μg/L 0.5      

N-亚硝基哌啶 LB1921638 μg/L 0.5      

N-亚硝基吗啉 LB1921638 μg/L 0.5      

亚硝基二丁胺 LB1921638 μg/L 0.5      

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

美沙吡林 LB1921638 μg/L 2.5      

苯乙酮 LB1921638 μg/L 0.5      

硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5      

异佛乐酮 LB1921638 μg/L 0.5      

1,3-二硝基苯 LB1921638 μg/L 2.5      

1-萘胺 LB1921638 μg/L 0.5      

2-萘胺 LB1921638 μg/L 0.5      

2,6-二硝基甲苯 LB1921638 μg/L 0.5      

2,4-二硝基甲苯 LB1921638 μg/L 0.5      

1,3,5-三硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5      

五氯硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5      

5-硝基-邻-甲苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

非那西汀 LB1921638 μg/L 0.5      

4-氨基联苯 LB1921638 μg/L 0.5      

偶氮苯 LB1921638 μg/L 0.5      

戊炔草胺 LB1921638 μg/L 0.5      

对二甲氨基偶氮苯 LB1921638 μg/L 0.5      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

芴 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 96% NA NA

菲 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 84% NA NA

蒽 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 91% NA NA

荧蒽 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 83% NA NA

芘 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 87% 87% 1%

苯并(a)蒽 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 88% NA NA

屈 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 90% NA NA

7,12-二甲基苯并(a)蒽 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

苯并(b)荧蒽 LB1921638 μg/L 0.05 ND 0% 86% NA NA

苯并(k)荧蒽 LB1921638 μg/L 0.05 ND 0% 96% NA NA

苯并(a)芘 LB1921638 μg/L 0.01 ND 0% 94% NA NA

茚并(1,2,3-cd)芘 LB1921638 μg/L 0.05 ND 0% 83% NA NA

二苯并(a,h)蒽 LB1921638 μg/L 0.2 ND 0% 87% NA NA

苯并(g,h,i)苝 LB1921638 μg/L 0.05 ND 0% 80% NA NA

邻苯二甲酸二甲酯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 84% NA NA

邻苯二甲酸二乙酯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 94% NA NA

邻苯二甲酸二丁酯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 89% NA NA

邻苯二甲酸丁苄酯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 91% NA NA

邻苯二甲酸二正辛酯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 86% NA NA

N-亚硝基二甲胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 87% NA NA

N-亚硝基二正丙胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 86% 83% 1%

N-亚硝基甲基乙胺 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 92% NA NA

N-亚硝基二乙胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 80% NA NA

N-亚硝基哌啶 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

N-亚硝基吗啉 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 88% NA NA

亚硝基二丁胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

二苯胺&N-亚硝基二苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 40% NA NA

美沙吡林 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 85% NA NA

苯乙酮 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 99% NA NA

硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 87% NA NA

异佛乐酮 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 84% NA NA

1,3-二硝基苯 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 98% NA NA

1-萘胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 97% NA NA

2-萘胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 96% NA NA

2,6-二硝基甲苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 82% NA NA

2,4-二硝基甲苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 84% 92% 4%

1,3,5-三硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 83% NA NA

五氯硝基苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 91% NA NA

5-硝基-邻-甲苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 88% NA NA

非那西汀 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

4-氨基联苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 87% NA NA

偶氮苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 93% NA NA

戊炔草胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 96% NA NA

对二甲氨基偶氮苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 84% NA NA
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8270E-2018 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

二(2-氯乙基)醚 LB1921638 μg/L 2.5      

二(2-氯异丙基)醚 LB1921638 μg/L 2.5      

二(2-氯乙氧基)甲烷 LB1921638 μg/L 2.5      

4-氯二苯基醚 LB1921638 μg/L 2.5      

4-溴二苯基醚 LB1921638 μg/L 2.5      

六氯乙烷 LB1921638 μg/L 0.5      

五氯乙烷 LB1921638 μg/L 0.5      

1,3,5-三氯苯 LB1921638 μg/L 0.5      

六氯丙烯 LB1921638 μg/L 0.5      

六氯环戊二烯 LB1921638 μg/L 2.5      

五氯苯 LB1921638 μg/L 0.5      

1,2,4,5-四氯苯 LB1921638 μg/L 0.5      

六氯苯 LB1921638 μg/L 0.5      

苯胺 LB1921638 μg/L 2.5      

邻甲苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

4-氯苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

2-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

3-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

二苯并呋喃 LB1921638 μg/L 0.5      

4-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5      

咔唑 LB1921638 μg/L 0.5      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

二(2-氯乙基)醚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 89% NA NA

二(2-氯异丙基)醚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 96% NA NA

二(2-氯乙氧基)甲烷 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 88% NA NA

4-氯二苯基醚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 84% NA NA

4-溴二苯基醚 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 88% NA NA

六氯乙烷 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 83% NA NA

五氯乙烷 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

1,3,5-三氯苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 84% NA NA

六氯丙烯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 92% NA NA

六氯环戊二烯 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 91% NA NA

五氯苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 92% NA NA

1,2,4,5-四氯苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

六氯苯 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 95% NA NA

苯胺 LB1921638 μg/L 2.5 ND 0% 84% NA NA

邻甲苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 86% NA NA

4-氯苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 85% NA NA

2-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

3-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 88% NA NA

二苯并呋喃 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 93% NA NA

4-硝基苯胺 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 86% NA NA

咔唑 LB1921638 μg/L 0.5 ND 0% 93% NA NA

总石油类烃     方法: USEPA 8015C-2007

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

C₁₀-C₁₄ LB1921371 μg/L 50      

C₁₀-C₄₀ LB1921372 μg/L 200      

C₁₅-C₂₈ LB1921371 μg/L 100      

C₂₉-C₄₀ LB1921371 μg/L 50      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

C₁₀-C₁₄ LB1921371 μg/L 50 ND 0% 78% 74% 2%

C₁₀-C₄₀ LB1921372 μg/L 200 ND 0% 71% 71% 0%

C₁₅-C₂₈ LB1921371 μg/L 100 ND 0% 75% 80% 2%

C₂₉-C₄₀ LB1921371 μg/L 50 ND 0% 121% 118% 1%

挥发性有机物     方法: USEPA 8260D-2018

检出限单位QC批号   分析指标 MB LCS 
%Recovery

甲苯-d8 LB1921485 % -   

4-溴氟苯 LB1921485 % -   

二溴一氟甲烷 LB1921485 % -   

乙酸乙酯 LB1921485 μg/L 5   

MB LCS 

%Recovery

甲苯-d8 LB1921485 % - 97% 96%

4-溴氟苯 LB1921485 % - 113% 102%

二溴一氟甲烷 LB1921485 % - 86% 93%

乙酸乙酯 LB1921485 μg/L 5 ND 100%

挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8260D-2018

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

甲苯-d8 LB1921295 % -      

4-溴氟苯 LB1921295 % -      

二溴一氟甲烷 LB1921295 % -      

苯 LB1921295 μg/L 0.5      

甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

乙苯 LB1921295 μg/L 0.5      

间&对-二甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

甲苯-d8 LB1921295 % - 97% 2% 96% 90% 2%

4-溴氟苯 LB1921295 % - 113% 3% 102% 119% 1%

二溴一氟甲烷 LB1921295 % - 86% 1% 93% 101% 5%

苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 101% 92% 0%

甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 98% 109% 1%

乙苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 107% NA NA

间&对-二甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 114% NA NA
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8260D-2018 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

苯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

邻-二甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

异丙基苯 LB1921295 μg/L 0.5      

正-丙苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,3,5-三甲基苯 LB1921295 μg/L 0.5      

叔丁基苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2,4-三甲基苯 LB1921295 μg/L 0.5      

仲丁基苯 LB1921295 μg/L 0.5      

对-异丙基甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

正-丁苯 LB1921295 μg/L 0.5      

2,2-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

顺-1,3-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

反-1,3-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2-二溴乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

二氯二氟甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

三氯氟甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

二氯甲烷 LB1921295 μg/L 5      

反-1,2-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1-二氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

顺-1,2-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

溴氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1,1-三氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

四氯化碳 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2-二氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

三氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

二溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1,2-三氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,3-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

四氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1,1,2-四氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,1,2,2-四氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2,3-三氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2-二溴-3-氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5      

六氯丁二烯 LB1921295 μg/L 0.5      

氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

溴苯 LB1921295 μg/L 0.5      

2-氯甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

4-氯甲苯 LB1921295 μg/L 0.5      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

苯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 123% NA NA

邻-二甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 122% NA NA

异丙基苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 113% NA NA

正-丙苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 117% NA NA

1,3,5-三甲基苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 103% NA NA

叔丁基苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 116% NA NA

1,2,4-三甲基苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 126% NA NA

仲丁基苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 127% NA NA

对-异丙基甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 106% NA NA

正-丁苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 98% NA NA

2,2-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

1,2-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 105% NA NA

顺-1,3-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 94% NA NA

反-1,3-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

1,2-二溴乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 99% NA NA

二氯二氟甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 100% NA NA

氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 108% NA NA

氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 101% NA NA

溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 107% NA NA

氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 107% NA NA

三氯氟甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 102% NA NA

1,1-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 102% 100% 8%

二氯甲烷 LB1921295 μg/L 5 ND 0% 109% NA NA

反-1,2-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 92% NA NA

1,1-二氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 102% NA NA

顺-1,2-二氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 110% NA NA

溴氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 101% NA NA

1,1,1-三氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 99% NA NA

1,1-二氯丙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 74% NA NA

四氯化碳 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 103% NA NA

1,2-二氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 79% NA NA

三氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 122% 92% 5%

二溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 84% NA NA

1,1,2-三氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 102% NA NA

1,3-二氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 100% NA NA

四氯乙烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 124% NA NA

1,1,1,2-四氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 108% NA NA

1,1,2,2-四氯乙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 85% NA NA

1,2,3-三氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 120% NA NA

1,2-二溴-3-氯丙烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 103% NA NA

六氯丁二烯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 107% NA NA

氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 116% 101% 0%

溴苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 117% NA NA

2-氯甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 106% NA NA

4-氯甲苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 106% NA NA
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法     方法: USEPA 8260D-2018 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

MS 
%Recovery

MSD %RD

1,3-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,4-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2,4-三氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

1,2,3-三氯苯 LB1921295 μg/L 0.5      

氯仿 LB1921295 μg/L 0.5      

溴二氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

二溴氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

三溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5      

萘 LB1921295 μg/L 0.5      

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

MS 

%Recovery

MSD %RD

1,3-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 125% NA NA

1,4-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 114% NA NA

1,2-二氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 124% NA NA

1,2,4-三氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 129% NA NA

1,2,3-三氯苯 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 107% NA NA

氯仿 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 90% NA NA

溴二氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 95% NA NA

二溴氯甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 109% NA NA

三溴甲烷 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 106% NA NA

萘 LB1921295 μg/L 0.5 ND 0% 104% NA NA

水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法     方法: HJ 536-2009

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

氨氮 LB1920894 mg/L 0.004    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

氨氮 LB1920894 mg/L 0.004 ND 13% 100%

水质 氰化物的测定 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法     方法: HJ 484-2009

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

总氰化物 LB1921474 mg/L 0.004    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

总氰化物 LB1921474 mg/L 0.004 ND 0% 86%

水质  高锰酸盐指数的测定     方法: GB/T 11892-1989

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

高锰酸盐指数 LB1921353 mg O₂/L 0.5    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

高锰酸盐指数 LB1921353 mg O₂/L 0.5 ND 3% 101%

水质  pH值的测定  玻璃电极法     方法: GB/T 6920-1986

检出限单位QC批号   分析指标 DUP %RD

pH LB1920502 - -  

DUP %RD

pH LB1920502 - - 0%

水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法     方法: GB 7477-1987

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

总硬度 （CaCO₃计） LB1921350 mg/L 5    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

总硬度 （CaCO₃计） LB1921350 mg/L 5 ND 2% 100%

水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法     方法: HJ 503-2009

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

挥发酚（苯酚计） LB19214440 mg/L 0.0003    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

挥发酚（苯酚计） LB19214440 mg/L 0.0003 ND 0% 91%

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法     方法: GB/T 7467-1987
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MB为方法空白结果；

LCS为实验室控制样品回收率，MS为基质加标回收率，以Recovery%表示；

DUP以及MSD为双样以及双样加标回收率的相对偏差，以RD%表示。

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法     方法: GB/T 7467-1987 (继续)

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

六价铬 LB1920098 mg/L 0.004    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

六价铬 LB1920098 mg/L 0.004 ND 0% 99%

水质 阴离子的测定 离子色谱法     方法: HJ 84-2016

检出限单位QC批号   分析指标 MB DUP %RD LCS 
%Recovery

氯化物 LB1921646 mg/L 0.007    

氟化物 LB1921646 mg/L 0.006    

亚硝酸盐 LB1921646 mg/L 0.016    

硝酸盐 LB1921646 mg/L 0.016    

硫酸盐 LB1921646 mg/L 0.018    

MB DUP %RD LCS 

%Recovery

氯化物 LB1921646 mg/L 0.007 ND 0% 93%

氟化物 LB1921646 mg/L 0.006 ND 1% 93%

亚硝酸盐 LB1921646 mg/L 0.016 ND 0% 93%

硝酸盐 LB1921646 mg/L 0.016 ND 0% 93%

硫酸盐 LB1921646 mg/L 0.018 ND 0% 96%

*** 以下空白 ***
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